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#IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potros$nju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o
parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te naginu vodenja

registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20). Obzirom na izvr&enu analizu

Laboratorij se odrige odgovornosti za uzorkovanje i bilo koju tvrdnju koju Narucitelj navodi u svezi s uzorkom.
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REZULTATI ISPITIVANJA

Laboratorij za fizikalno-kemijska ispitivanja voda

Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Boja SM 2120 C (2017.) mg/PtCo skale 20 <0.2 Da
Mutnoéa *HRN EN ISO 7027-1:2016 NTl;J <4 0,49 Da
Miris HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Okus HRN EN 1622:2008 bez bez Da
Koncentracija vodikovih iona *HRN EN ISO 10523:2012 pH jedinica 6,5-9,5 7.6 Da
pri 22,6°C
Vodljivost *HRN EN 27888:2008 uS/cm pri 25°C s 2500 413 Da
Utro8ak KMnO. HRN EN I1SO 8467:2001 Oz2mgl/l <50 1,64 Da
Kloridi *HRN EN ISO 10304-1:2009 Cl-mg/l < 250,0 19 Da
Amonij *HRN EN ISO 1491.1:2001 NH.* mg/l < 0,50 < 0,090 Da
Nitriti *HRN EN ISO 10304-1:2009 NO2" mg/l 50,50 < 0,060 Da
Nitrati *HRN EN I1SO 10304-1:2009 NOs™ mg/l < 50 4,5 Da
Fosfati *HRN EN I1SO 10304-1:2009 P ugll < 300 <30 Da
Sulfati *HRN EN ISO 10304-1:2009 SO mgll £250,0 52 Da
Fluoridi HRN EN ISO 10304-1:2009 F~mg/l <15 0,11 Da
Kalcij *HRN EN 1SO 14911:2001 Camgll 55
Kalij *HRN EN ISO 14911:2001 K mg/l 12 2,5 Da
Natrij *HRN EN 1SO 14911:2001 Na mg/l < 200,0 17 Da
Magnezij *HRN EN ISO 14911:2001 Mg mg/l 16
Ukupna tvrdoc¢a HRN ISO 6059:1998 CaCOs mg/l 200
Silikati SM 4500-SiO: DE (2017.) SiO2mg/l <50 1.8 Da
Vodikov sulfid HRN ISO 10530:1998 mg/l H2S 0,05 < 0,02 Da
Ukupne suspenzije HRN EN 872:2008 mgl/| <10 <4 Da
Alkalitet HRN EN I1SO 9963-1:1998 HCOs" mg/l 177
Cijanidi HRN I1SO 6703-1:1998 ua/l s 50 <2 Da
Detergenti anionski HRN EN 903:2002 ug/l <200,0 <21 Da
Detergenti neionski SM 5540-D (2017.) Hg/l $200,0 <150 Da
Fenoli HRN ISO 6439:1998 uall <1
Ukupni organski ugljik (TOC) *HRN EN 1484:2002 C mgl/l 1.9
Laboratorij za mikrobiologiju voda

Naziv analize Metoda Mjerna je_dinica MDK Rezultat |Sukladnost
Broj kolonija 22°C *HRN EN 1SO 6222:2000 n/1,ml | & \|$ 100 <1 Da
Broj kolonija 36°C *HRN EN 1SO 6222:2000 nljml “|= 100 3 Da
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 N g5
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Naziv analize Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
*HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO
i I 0 <1 Da
Escherichia coli 9308-1:2014/A1:2017 n/100m
nSEg, I *HRN EN ISO 9308-1:2014 i HRN EN ISO
Ukupni koliformi 9308-1:2014/A1:2017 h/100ml 0 <1 Da
Clostridium perfringens *HRN EN ISO 14189:2016 {n/100 ml 0 <1 Da
Enterokoki *HRN EN ISO 7899-2:2000 n/100 ml 0 <1 Da
Pseudomonas aeruginosa *HRN EN ISO 16266:2008 n/100 ml 0 <1 Da
Podugovorene metode
Naziv analize Metoda Mijerna jedinica MDK Rezultat |Sukladnost
Bromati *HRN EN ISO 15061:2001 g/l s10 <2 Da
Kloriti *HRN EN ISO 10304-4:2001 uall <400 <10 Da
Klorati *HRN EN ISO 10304-4:2001 g/l <400 <10 Da
Akrilamid Viastita metoda - ug/l 0,10 < 0,05 Da
Epiklorhidrin Vlastita metoda pg/l 50,10 < 0,05 Da
Vinil klorid Vlastita metoda pg/l s 0,50 <02 Da
E Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Pesticld ukupni modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ s ShA o
; ek Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 11,
Organoklorirani pesticidi modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012)  |M9/ e 2 P
; *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Shio modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ ko =00 .
i . Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 11,
Organofosforni pesticidi ukupni modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) Mg/l s 0,50 <0,5 Da
) Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 11,
Sifowst modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ san *0.03 o
. *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
D 1
W modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =10 =008 o
4 *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. .,
s e modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ b <0.08 .
) *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 7,
Hespion modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ ksl <00 4
) *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
N —
Kirpintosmett modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9 b “0,0 0
" *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
Malation !
' modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ il b ow
*Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 11,
i modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ o $0.08 i
— *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 11,
Piimifos:mes modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ e o "
N Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1,
Fosetil
- modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012)  |M9/ 010 <0.06 Pa
Vlastita metoda P-PEST-10 izd. AR
o modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ o s v s
et - Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1
T :
R o modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ e e o
- *Vlastita metoda P-PEST-10 izd. 1/1 \
Atrazin >
P modificirana US EPA Metoda 525.3 (2012) |9/ =10 <001 Oe
* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017 I
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